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１．業務概要

目 的 ： 製品水中のマイクロプラスチック分析

提 供 試 料 ： ペットボトル入り製品

試 験 方 法 ： 顕微 FT-IR による材質判定  

２．顕微 FT-IR 測定条件  
装 置 ： サーモフィッシャーサイエンティフィック社製 Nicolet iN10MX
分 解 能 ： 8 cm-1

測 定 範 囲 ： 4,000-675 cm-1

測 定 方 法 ： 反射法（SUS フィルタ使用）  

３．試験結果

提供試料 1,954mL 中に、公称 10μm のフィルターに補足されるマイクロプラスチックは  

含まれていなかった。

４．添付資料

４．１．提供試料

４．２．分析方法及び使用機器

４．３．分析結果画像                      
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４．１．提供試料

ペットボトル入り製

４．２．分析方法及び使用機器

顕微 FT-IR：Nicolet iN10MX 

（サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社）

ステンレスフィルター（公称10μm　1,450メッシュ）

顕微FT-IR

ろ過

乾燥

材質判定

提供試料
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１．業務概要  

目 的  ： 製品水中のマイクロプラスチック分析  

提 供 試 料  ： ペットボトル入り製品 

試 験 方 法  ： 顕微 FT-IR による材質判定  

２．顕微 FT-IR 測定条件 

装 置  ： サーモフィッシャーサイエンティフィック社製 Nicolet iN10MX

分 解 能  ： 8 cm-1

測 定 範 囲  ： 4,000-675 cm-1

測 定 方 法  ： 反射法（SUS フィルタ使用）  

３．試験結果  

 提供試料 520mL 中に、公称 10μm のフィルターに補足されるマイクロプラスチックは  

含まれていなかった。  

４．添付資料  

４．１．提供試料  

４．２．分析方法及び使用機器  
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４．１．提供試料 

ペットボトル入り製品水（520 mL） 

４．２．分析方法及び使用機器 

顕微 FT-IR：Nicolet iN10MX 

（サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社）

ステンレスフィルター（公称10μm　1,450メッシュ）

顕微FT-IR

ろ過

乾燥

材質判定

提供試料


